VAPOTHERM’
Aerosolovy adaptér - Pokyny

Zamyslané pouzitie:

Aerosélovy adaptér Vapotherm je uréeny na ulahenie spojenia medzi systémom
terapie Vapotherm HVNI a nebulizatormi Aerogen® Aeroneb.

Pokyny na pouzitie:
Aerosélovy adaptér umiestnite medzi
privodnu trubicu pacienta a nosovu
kanylu alebo maskovy tracheostomicky Privodna
adaptér Vapotherm TA-22. Aby sa pri trubica
umiestneni adaptéra do okruhu zvysilo — =T e —
pohodlie pacienta, zvazte kratkodobé - g
prerusenie terapie HVNI, potom rychlo Nosové kanyla alebo

zvyujte prietok na pozadovanu hladinu  adaptér TA-22

pred spustenim liecby aerosélom.

Odpojte rozhranie pacienta od privodnej trubice. Opatrne pripojte adapter k privodnej
trubici, aby ste zjednodusili lahké odpojenie. Potom znova pripojte rozhranie pacienta
k adaptéru. Po nasadeni adaptéra na miesto zacnite s lieCbou aerosélom. V priebehu
celého podavania lieku je dolezité udrzat spravnu polohu (kolmo a vodorovne)
adaptéra a jednotky nebulizatora.

Nebulizétor Aerogen

Aerosolovy |
adaptér

VAROVANIA:

« Adaptér sa musi odstranit medzi jednotlivymi lieCbami aerosélom, pretoze ak
zostane v okruhu dlhsi ¢as, bude sa v nom akumulovat kondenzat.

« Ak sa pomocka vyuziva na kontinudlnu liebu aerosélom, musi sa kondenzat
vyprazdnovat v intervale 30 az 60 minut, ak nie CastejSie v zavislosti od
rychlosti akumulacie. PoZzadovany interval je funkciou prietoku plynu a rychlosti
davkovania lieciva.

« NizSie prietoky a vysSie rychlosti davkovania lieCiva si vyzaduju CastejSie
vyprazdrnovanie kondenzatu.

« Ak sa kondenzat nevyprazdni, mdze to viest k dodaniu kondenzatu pacientovi.

Pokyny na aerosolovli nebulizaciu si precitajte v Navode na pouzitie k pomdckam
Aerogen PRO alebo SOLO. Pokyny na obsluhu pomécky Precision Flow si precitajte
v navode na pouzitie k Precision Flow®.
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Aerosol Adapter

For use with Precision Flow®

QTY| 10
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Manufactured for:
Vapotherm, Inc.

100 Domain Drive

Exeter, NH 03833 USA
603-658-0011

May Be Patented:
www.vapotherm.com/patents
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